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1n.stitut d e  Batxillerat "E1 Cairat" , Esparreguera. 
Introducció del sistema és un conj 
En els darrers anys ha tingut lloc un desenvolupa- microfons com a sensors de 
ment espectacular del suport informatic en les tasques toresistencies com a sensors d'intensitat llurninosa, S 
d,adquisició i tractament de dades, i en el control SO'S de temperatura, bobines (per a detectar movime 
d'aparells. S'han desenvolupat interfícies potents i asse- d'imants) un sensor ~iezoelkctric com a detector d 
quibles que han fet que aquestes cines es poguessin in- XOCS, Sensors Hall per a detectar camps magnktics 
troduir rapidament en el industrial i científic. Gra- el pas d'objectes amb petits imants engi~nxats), se 
dualment, hem pogut veure com han aparegut equips sors Ha11 muntats sobre imants que detecten la proximi- 
didactics d'adquisició i tractament de dades que, fora tat d'objectes ferromagnetics (pas de boles, etc.). Tots 
del nostre país, ja s'empren d'una forma com , "quest sensors es connecten a una placa (EXAol) que 
un nou aparell de mesura als laboratoris escolars. conté els circuits necessaris per a regular i amplificar els 
A casa riostra, el programa d , ~ ~ f ~ ~ ~ a ~ ~ ~ ~  ~ d ~ ~ -  senyals. La placa encara disposa d'entrades auxiliars a 
tiva ha donat ;n suport important al desenvolupament les quals poden connectar-se altres sensors que e' modul 
d'aquests &temes, amb l'objectiu d<utilitIar-los en "0 porta incorporats (p.e. un potencibmetre per a de- 
l'ensenyament de les Cikncies a l'escola secundaria. En- tectar rotacions o desplagaments, la sortida analbgica 
tre elc materials elaborats, l'EXAO1 agrupa un conjunt d'un aparell de mesura, 'Om ara un pH-metre, etc.). 1 
de materials que permeten la realització d'experikncies, En principi, qualsevol aparell que pugui respondre 
essenciahent de ~ í ~ i ~ ~ ,  emprant un repertori relativa- amb una tensió electrica a alguna magnitud fícica o a la 
ment variat de sensors que s'incorporen com a nous ele- variacid d'aquesta magnitud pot connectar-se a la placa, 
ments de mesura a moltes experikncies "tradicionals",. amb uns requeriments minims pel que fa a la qualitat 
L~ novetat radica en el tractament grafic i maternatic del senyal. Així, l'ordinador mesura i representa ten- 
de les dades capturades. D'aquesta manera, essencial- sions en funció del temps, pero els programes també 
ment no necessaris altres materials de laboratori permeten la representació de la tensió corresponent al 
només inclou els sensors, les plaques d'adaptació dels 
senyals elkctrics dels sensors i d'interfície, els programes 
nació EXAO3, dirigits cap a l'estudi de corbes carac- 
terístiques I/V de components discrets, corbes carac- 
terístiques de transistors i, molt especialment, a I'analisi 
de circuits RLC de corrent altern i circuits RC alimen- 
tats amb un senyal quadrat. Per limitacions de l'espai, 
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de Ciencies Naturals i Química, i el programa "Analisi 
del so", que és un programa menys tecnic per a facilitar- 
ne l'ús als professors de Música o Llengua. 
Com ja s'ha dit, els programes permeten determinar 
quins sensors es volen emprar, el nombre de mesures 
a realitzar i la velocitat d'adquisició. Una altra opció 
relacionada arnb l'adquisició de dades és la possibili- 
tat de disparar l'adquisició d'una forma semblant a 
corn es fa arnb un oscil~loscopi: Es fixa un nivell (de 
tensió) a partir del qual s'agafaran les dades; mentre les 
dades que es llegeixen són inferiors a aquest valor no 
s'emmagatzemen, només es comencen a guardar a par- 
tir de la primera que supera el valor que s'ha fixat corn 
a llistó. Aquesta opció és interessant en experihncies 
rapides de cinematica, on el mateix objecte que es mou 
activa l'adquisició de dades en apropar-se al primer sen- 
sor, i en experiencies d'analisi del so. 
Si hem fixat una adquisició rapida, l'ordinador ja 
pateix prou per emmagatzemar les dades a la memoria 
i estar a punt per agafar la dada següent. Al con- 
trari, si fem una adquisició lenta (menor o igual a 100 
mesures/segon), tal corn succeeix en l'estudi de moltes 
oscil~lacions, ritme respiratori, ritme cardíac, etc., el pro- 
grama treballa arnb una velocitat de procés prou gran 
corn per a permetre l'emmagatzemament i la repre- 
sentació grafica en temps real. En qualsevol cas, les 
dades mesurades acaben arrenglerades a la memoria de 
l'ordinador; aixo permet que quan s'han emmagatze- 
mat pugui realitzar-se la fase de tractament. També 
és possible emmagatzemar les dades al disc i procedir al 
tractament en un ordinador que no disposi del hardware 
d'adquisició de dades. Aquesta possibilitat és especial- 
ment important a nivel1 didactic, ja que facilita enorme- 
ment que els alumnes treballin amb les d 
d'informatica o a casa. 
El programa disposa d'un conjunt de finestres en 
les quals es realitzen diferents tractaments. D'una 
banda sempre hi ha present una finestra arnb la repre- 
sentació grafica de totes les dades capturades pels sen- 
sors; aquesta finestra s'utilitza per a poder seleccionar 
aquella part de les dades que es vol estudiar. Quan 
s'ha seleccionat qquesta part, s'obre una nova finestra, 
("Zoom de les mesures") que constitueix, en realitat, 
la finestra de treball en la qual es representen les ten- 
sions electriques corresponents als senyals d e l ~  diferents 
sensors en funció del temps, arnb uns eixos calibrats. 
Un conjunt d'eines de mesura permet, arnb l'ajuda del 
ratolí, mesurar la tensió en un punt, la diferencia de 
potencial entre dos punts, un interval de temps, una 
freqükncia, permet fixar un nivell de tensió i desplacar- 
lo sobre les grhfiques i, corn a eina especialment po- 
tent, permet obtenir una representació Y(X), on X i 
Y són qualsevol tensió corresponent a un sensor emprat 
o la seva derivada respecte al temps. Així, la figura 1 
mostra la resposta d'un sensor Hall muntat sobre un 
imant quan s'hi acosta un diapasó vibrant; a la finestra 
inferior apareix la representació V(t) de totes les dades; 
a la finestra superior, el 'zoom' d'una part d'aquestes 
dades; i a la finestra central, la seva derivada (noteu 
corn en la derivada s'ha suprimit la "deriva" de la línia 
de base causada per la major proximitat del metal1 del 
diapasó. La derivada actua corn un filtre que 
les freqühncies altes d'un senyal). A la part i 
la figura es mostra la representació del senyal 
en funció de la seva derivada respecte al temp 
Un altre conjunt d'opcions permet alterar la imatg 
de la pantalla, movent o suprimint trossos i afegint tex- 
tos on convingui; d'aquesta manera és possible generar 
imatges arnb una quantitat molt gran d'informació, per 
a ser emmagatzemades o impreses. És possible guardar 
en un arxiu al disc qualsevol tros de la imatge en pan- 
talla, en format PCX, o bé guardar les dades mesurades 
en l'experiment, i també els parametres necessaris, per a 
poder recuperar l'arxiu i treballar-hi corn si s'acabessin 
de fer les mesures. També és possible imprimir tota 
o part de la pantalla en impressores monocromes o en 
color (totes les figures d'aquest article s'han fet emprant 
únicament les eines del programa). 
El programa permet un tractament matemhtic de 
les dades relativament potent, si es considera el nivell 
al qual va dirigit. Així, incorpora una calculadora- 
analitzador d'expressions que permet treballar arnb va- 
riables o definir funcions d'una, dues o tres variables. 
El programa també permet l'aproximació de diferents 
tipus de funcions a un conjunt de dades: funció lineal, 
polinomi de segon grau, de tercer grau, exponencial i 
logarítmica. La funció aproximada pot ser del tipus 
V(t) i els punts, una selecció de punts en pantalla. La 
tria es fa arnb el ratolí definint prhviament el nombre 
de punts. També es trien els punts arnb ratolí si es 
vol obtenir una funció aproximada a la representació 
Y(X) que s'ha esmentat en un parhgraf anterior. Una 
altra possibilitat que el programa permet, quan es tracta 
de representacions de quantitats que s'han d'introduir 
separadament i que no corresponen a les coordenades 
(x,y) del ratolí dins d'una grhfica, és introduir el con- 
junt de punts a través d'una taula (els valors introdu'its 
poden incloure operacions o funcions matemhtiques). 
Les altres eines matemhtiques del programa permeten 
mesurar la derivada (respecte al temps) en un punt 
d'una grhfica V(t) corresponent al senyal d'un sensor o 
obtenir la grafica de la derivada en un interval, i mesurar 
*el valor de la integral definida Vdt en qualsevol inter- 
val; el programa mostra el valor de la integral i destaca 
l'hrea a la qual correspon. L'anhlisi de Fourier mereix 
un comentari especial, ja que té una incidencia especial 
en l'estudi de fenbmens físics. Al nostre nivell n'hi ha 
prou de considerar que aquesta anhlisi és una manera de 
determinar les freqükncies presents en un fer .en físic 
, . , . ... . , . . . 
grama permet realitzar un 'zoom' de l'anhlisi de Fouri 
el tractament de les dades. En aquests arxius 
Figura 2: Moviment de pujada i baixada d'un carro per una rampa (a) Valors captats pels sensors, (b) 'zoom' de les me: 
i (c) grafica aproximada de ~ ( t ) .  
Figura 3: Mesura de l'acceleració a partir de la 
de punts (t, x) definit pel pas del carro davant de ca 
sensor. El programa permet la representació gr 
d'aquests conjunts de punts i determinar la recta o 
nomi de segon grau que millor ajusta els punts. Pe 
tant, la determinació del'equació del moviment x(t), i 1 
mesura de l'acceleració, és immediata. 
És senzill comprovar que, a causa del sentit de 1 
forca de fregament, si s'ajusta un polinomi de segon gra 
més gran que a la baixada. D'una manera aproximada . - 
aquesta diferencia ens permet determinar la forca de 
fregament en l'experiencia. Si es representa v(t), també 
es pot comprovar que, molt aproximadarnent, l'equació 
que cau en un tir horitzontal, tot compr 
de les equacions del tir horitzontal i, com 
determinar el valor de l'accelerac 
:tat a partir de la correlació entre la velocit 
el desplacament horitzontal. 
x(t) al conjunt de punts (t, x), per separat a la pujada i a 
la baixada, el valor absolut de l'acceleració a la pujada és bola rodola per un carril horitzontal, passa pc 
sors Hall amb imant, un dels quals 
a sortida del carril, i cau a terra, des d'un 
a, on un sensor piezoelectric detecta l'instar 
arribada (figura 5) i en un paper (sobre u 
Figura 4: Gr2 
0.54 2.h ' 4.b ' 6.i7 m1 
.fica de la velocitat del carro. (a) Mesures dels 
,,..,e. 2 .*. 
temps que dura la caiguda"de 1; bola, i vo 1 ació de la independencia dels moviments 
rents velocitats de de la bola, obser-' 
el temps de caigud 
La velocitat vo de 1 
de temps t' i el temps de vol t. L'interval t' ve defini 
t per I'interval de temps entre la sorti 
carril (pas pel segon sensor Hall amb 
arribada a terra (resposta del 
de la bola a terra). 
tsensors  VOL Xmesurat Xteoric g Acceleració de la gravetat. Caiguda lliure 
0,0870 0,575 0,3985 0,227 0,229 9'96 La figura 7 s'ha realitzat deixant caure una bola d'acer 
0,1284 0,389 0,3956 0,150 0,153 10,lO per davant de tres sensors Hall amb imant espaiats ver- 
0,0720 0,694 0,4003 0,277 0,276 9'87 ticalment 20 cm. Fins abans d'arribar al primer sensor, 
la bola ha caigut per dins d'un tub de plktic que li 
Taula 1: Mesures en unitats SI. h = 0,791. ha servit de guia. Si es determinen els dos intervals de 
temps t l  i t2 corresponents al pas de la bola entre e' 
primer i segon sensor, i entre el segon i tercer, i tambf 
icri x la separació d entre els sensors, l'acceleració de la grave- tat es pot calcular a partir de la fórmula (facilment de- 
2.57- mostrable): g = 2d(tl - tz)/tltz(tl + t 2 )  També és 
2.10- possible aproximar un polinomi de segon grau als tres 
1.62- punts (t, x) definits pel pas de la bola davant dels tres 
1.15- sensors. En qualsevol cas, encara que el valor de g no 
0.67- sigui el correcte, el resultat és prou aproximat. (Aquesta y=0,791 m 
experiencia és de les poques on s'ha d'emprar la mkima 0.m- , 
I 1 I 
V velocitat d'adquisició de dades (20.000 mesures/s). 
-0.28 1 
-0.69 1.69 4.06 6.'41U1 Maquina d'Atwood. Comprovació de les lleis de 
Newton 
Figura 6: Ajust del desplaqament, x, i la velocitat, v ,  horit- En l'experiencia es confirmen les prediccions que resul 
format per dues masses, M i m, i una politja, que su- a la representació .En la figura 9, el pendent de la recta 
posem de massa despreciable i sense fregament. Apro- és 316; com que 
fitant un petit forat a; la politja, un fotodíode detecta 
cada volta, i permet representar gráficament l'angle en 
funció del temps. A partir de l'ajust d'un polinomi de 
segon grau a aquesta representació es determina el valor 
de l'acceleració angular i, coneixent el radi de la politja 
(30 mm, en l'experikncia que es mostra a la figura 8), es 
calcula l'acceleració del moviment de les dues masses. Si 
es repeteix l'experikncia amb masses diferents, tal com 
es mostra a la taula de resultats: 
M .  1 m [ ( M - m ) / ( M + m ) I  a 
és possible representar graficament l'acceleració angulai- Figura 9: Determinació de g 
en funció de (m; -m2)/(ml +m2) tot ajustant una recta. i f = (M - m)/(M + m) 
desviació standard=4,70 . 
a = 53'8 rad sd2 
Tubs sonors. Mesura de la velocitat del so. 
Harmbnics parells i senars 
Bufant en un tub obert o tancat es produeix un 
so que és captat amb un micrbfon i analitzat pos- 
teriorment. En el tub obert apareixen harmbnics 
amb freqüencies múltiples de la fonamental. A partir 
d'aquesta freqübncia i de la longitud d'ona, utilitzant la 
relació: 
La figura 11 mostra els harmbnics que es produeixen 
quan es bufa el mateix tub, ara tancat per l'altre extrem. 
En la serie els harmbnics estan separats uns 450 Hz, 
amb el primer pic de l'espectre a 625 Hz. El problema 
es resol si considerem que el so fonamental és a 222 Hz 
(no apareix a l'espectre) i que el que s'observa és la 
serie d'harmbnics senars (3'5'7, etc.). Noteu que aquesta 
freqüencia fonamental és la meitat de la que s'obtenia 
en el cas del tub obert. 
velocitat propagació = longitud d'ona x freqüencia, 
contrari, la freqükncia dels pics de l'espectre només 
es  PO^ interpretar considerant que corresponen als als rebots. Un sensor piezoelectric a terra o sobre 1 
tebricament amb facilitat, i també que, en el tub tancat, 
la freqükncia fonamental és la meitat de la del tub obert. 
també l'analisi, on apareix la serie de tots els harmbnics 
a partir del fonamental. Podem determinar la veloci- 
ero de l'harmbnic). 
Resulta un valor de la ve1 
de propagació = 1 
la forma: t2 = a0 + alexp(a2n) on a0 és molt petit i a2 L'exponencial t2 (n) és: 
és negatiu (ja que si n tendeix a infinit t2 tendeix a O), 
així, podem simplificar la funció t2(n): t2 = -0,00092 + 0,149 exp(-0,219n) 
t2 = al  exp(a2n) Es pot ignorar el terme independent, calculant el coefi- 
cient de restitució, Si considerem que el coeficient de restitució ( f )  in- 
dica el percentatge d'energia que el cos perd a cada re- 
bat, tindrem 
on Ep(n) indica l'energia potencial en el punt més alt; 
corresponent al rebot n. Com que Ep(n) = mgh(n) i 
h(n) és proporcional a t2 (n), tindrem que .. 
Substituint t2 corresponent als xocs n + 1 i n,  el quo- 
ximadament igual; al contrari, quan la corda es 
els rebots d'una pilota de goma 
tat és (figura 12): 


Interferencia del so. Batecs dels instrurnents musicals, permet observar o coníirmar 
Tot i que hi ha diferents maneres de produir batecs (p. e., uns quants aspectes interessants de la parla. L'envolvent 
dos diapasons lleugerment desajustats) s'ha comprovat del SO ens indica la distribució de 17energia al llarg d'ma 
que un mktode molt eficient i senzill consisteix a emprar paraula 0 una frase. Noteu a la figura 17 com el dife- 
dues flautes dolces del tipus escolar, l'una pot ser de rent kmfasi afecta la re~resentació I(t)  en les paraules 
plhtic d'una peca i l'altre de fusta o pliistic, de manera "Adéu!" i "Adéu". Que la "i" és una vocal feble és 
que el bec es pugui moure una mica dins del tub per evident en la figura 18 On es m0stra la representació 
ajustar la freqükncia. Els batecs s'obtenen en bufar si- I( t)  de les vocals "a e i 0 u". La figura 19 mostra 
multaniament per les dues flautes lleugerament desajus- l'anaisi de Fourier (representació I ( f  1) d'aquestes vo- 
tades. Com que una variació en la pressió de 17aire fa que cals. En les dues figures es pot correlacionar bé la 
hi hagi lleugeres variacions a la freqükncia de la nota, presencia dels diferents harmbnics i la forma del senyal 
potser la freqükncia de batec no es mantindra estrict* I( t) .  ' Es pot ComProvar molt, fbilment que les Per- 
ment constant, pero aixb no afecta per res l'experikncia. sones amb veu "brillant" tenen una gamma d'harmbnics 
El so de cada flauta es pot analitzar (anyisi de m01t més extensa que la de la resta de mortais. En 
Fourier) separadament, determinant així les freqSncies qualsevol cm, el fet que les vocals sloriginin en la vi- 
individuals. Q~~ es fan sonar simultaniament es pro- bracio de les cordes V O C ~ S  fa que estiguin formades per 
dueixen batecs, tal com es mostra a la figura 16. Si series d'harmbnics. Aixb també succeeix en les conso- 
es mesura la freqüencia de batec es comprova que cor- nants IlaSals, COm ara la "m" i la "n", peib la inten- 
respon a la diferencia entre les freqükncies individuals ~ i t a t  del SO 6s més feble. Les COnsonants fricatives (f, 
que s7havien mesurat. 1 encara m&: sí es fa Ilanalisi de S, Z, &C.) no tenen harmbnics ja que s'originen en les 
Fourier dels batecs es comprova que apareixen les dues ' turbulencies provocades pel corrent d'aire i el seu so 
freqüGncies (860 i 885 H ~ ) ,  la diferencia de les quals es 6s feble i relativament llarg. Les consonants vibrants, 
la de batec (24 Hz). com ara la &'r", mostren vibracions que es caracterit- 
zen molt fhcilment en la representació I(t), com es pot 
veure a la figura 20. Les oclusives (p, t, etc.) es generen 
Estudi de la veu en alliberar-se petites pressions d'aire; tarnpoc hi tr  
L'estudi de la veu, similar en molts aspectes a l'estudi barem harmbnics i el 
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Mesura del ritme respiratori Agrai'ments 
La mesura del ritme respiratori es pot realitzar amb 
un petit sensor de temperatura col.locat jyst davant del 
nas, tal com es mostra a la figura 21. Es fonamental 
que el sensor tingui una capacitat calorífica realment 
petita a fi que la seva resposta sigui rapida. La re- 
gularitat del ritme respiratori es detecta amb l'analisi 
de Fourier. Amb el mateix sistema es pot comprovar 
l'escalfament i refredament en les compressions i expan- 
sions adiabatiques d'un gas. 
La realització del mbdul EXAO1, tant pel que fa als as- 
pectes de tipus hardware com al software, ha estat pos- 
sible grkies a la llickncia d'estudis que el Departarnent 
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, va con- 
cedir a l'autor al llarg del curs 1990-91. Aún mateix, e 
Programa d'Informatica Educativa (PIE) ha cedit mat 
rials que han facilitat considerablement la feina. L'autor 
vol amair i deixar constancia d'aquest suport. 
